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Veelg DXC ikonet forneden
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Indlogning:

Brugernavh = BAMID (brugernavn kan

scannes)

Adgangskode = Din regionale adgangskode

Kontroller afdelingskoden, f.eks. 316(HH)

P4 LaBKAN

Saet flueben i "Veelg flere rekvisitioner” hvis et

der er flere PTBer ag

Scan patientarmbdnd eller sundhedskort -

alternativt indtast CPR.nr. <Fortsat>

£
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Scan rekvisitionsnumrene fra PTB érne for at

sikre at der er match mellem rekvisitioner og

CPR nummer
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Her kan tilfgjes Klinisk Info

Klik p& den kliniske information for at svare

den.

Veaelg eller skriv svar og herefter "Send svar”
Tryk herefter pd "Registrer prover

CE Y —
P4 LABKAN

¥ e Sy B
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[251245.0996 Mancy Berggron
Prover til rekvisitionen

Efter scanning fremkommer en liste over de Pl
numre der er scannet.

Under listen angives hvor mange glas der
mangler at blive scannet.

"Afslut”

Klar til neeste patient

o
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