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1) Generelle data

Bestillingskode:
Anion gap(inkl. K+);P eller NPU18415

Analysenavn:
Anion gap(inkl. K+)

IUPAC navn og kode:
Anion gap(inkl. K+);stofk. = ? mmol/L NPU18415

Bestillingsbemaerkninger:
Indgdr ogsa i Syrebase maling.

Udfgrelse:
Alle dage

Mulige prioriteter og forventet svartid:
Rutine: 85 % af alle prgver er besvaret inden for 3 timer.
Forberedelse:

Ingen seerlige forholdsregler forud for prgvetagning.

Prgvetagning:
4,5 mL veneblod tages anarobt i Li-heparin glas (grgn4S)

eller sprgijte fra radiometer, eller kapilleerrgr fra radiometer.
Forsendelse:

Sendes med portgr umiddelbart efter prgvetagningen (max. 30 min.)
2) Kliniske data

Indikation:
Mistanke om metabolisk acidose.

Referenceinterval:
10 - 20 mmol/L

Oplysninger om kilder til referenceinterval kan fas ved henvendelse til klinisk biokemisk afdeling.

Ringegranse:

Tolkning:
Den hyppigste arsag til et forhgjet anion gap er en organisk acidose (Lyngbyes Laboratoriemedicin
2010).
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Medicinsk baggrund:

Ved anion gap forstds forskellen mellem koncentrationen af de dominerende kationer og af de
dominerende anioner.
Ved metaboliske acidoser kan man have nytte af anion gap i den videre udredning.

Biologisk variation:

Intraindividuel biologisk variation:
9,5%.

Kritisk forskel:

3) Analysetekniske data

Analyseudstyr:
ABL 835

Analysemetode /beregningsmetode:
Beregning.
P-Anion gap (inkl. K+) = (P-Natrium,sk.) + (P-Kalium, sk) - (P-Klorid,sk) - (P-Aktuel HCO3-, sk)

Ekspanderet kombineret relativ maleusikkerhed (k=2):

Maksimal dag-til-dag (intermediaer) impraacision:

Svarafgivelsesinterval:

Sporbarhed:

Specificitet og interferens:

Akkrediteret analyse:
Nej.
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